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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 





Brackets 



Definition : vinculo entre la pieza dentaria y el 
alambre 

Distribuye en cantidad y calidad en el diente y sus 
estructuras de soporte la fuerza del alambre 



Segun como entra el alambre en el bracket: 


❖Brackets para arco de cinta 
❖ Brackets para arco de canto 



El arco cinta 



mas 


El arco de canto 




❖ Bracket simple: 

.Slot: rectangular 

.2 aletas: una gingival y otra oclusal 
.Base 


Puede ser — > Estrecho: ancho M-D 1 .5mm 

— > Ancho: ancho M-D 2.5mm 



Btackei esirecho. Bracket ancho. 



• Ventaias de los brackets simples: 
s Mayor espado interbracket 
Mayor posibilidad de mantenerlo limpio 



❖ Bracket qemelo: 




SLOT < 


BASE 






• Ventaias de los brackets dobles: 


^Dominio de movimientos axiales (control en los 
3 niveles del espado) 

^Control positivo (buena rotation por la poca 
distantia interbracket) 

^Mejor toma del arco para realizar torque 

^Termite dobleces no habituales o de 
compensation 


Ventaias: 

Uso doble arco 

mejor distancia para hacer TORQUE 


i 

MOVIMIENTO PURO DE RAl'Z 


I 


Para producirlo tiene que haber mucha 

FRICCION 

(movimiento sobre otra superficie) 



s Mayor fricdon, con slot mas profundo 
(alambre mas grneso) 


^Menor fricdon, cuanto mas baile el alambre' 
(alambre redondo) 

Ideal en las primeras etapas: menor fuerza, mayor 
confort para el padente 


Bracket ideal: 


1 Sencillo de identificar, pegar y ajustar correctamente 
2,Debe ofrecer el maximo control en los 3 pianos del espacio 
Maxima efectividad biomecanica 

4 Resistente a la traccion y fuerzas masticatorias 

5 Estetico, facil de limpiar y comodo 

6 Estable fisica y quimicamente 

7 Sencillo de despegar 
8, Biocompatible 

9 Economico 


Brackets 0 Q arados: 


Son brackets standard 

No tienen torque 

El slot del bracket esta inclinado 



• Brackets preaiustados o preproaramados : 

Son brackets individualizados para cada diente, 
teniendo en cuenta las variables anatomicas de 
cada pieza dentaria 


Disminuyen los dobleces de compensation, ya 
que tienen incorporados la information 
coirespondlente a los dobleces de compensation 


• Brackets de arco recto: 

Tienen prescription, la information esta 
la estructura del bracket. Lo que nos va a 
permitir que las piezas se ubiquen en 
determinada position 

ITip 

2.Torque 

3.In-out 

4.0ff-set 



Movimientos en ortodonda 


Movimientos de 1 Q orden 


> 


VESTIBULARES 

LINGUALES 

ROTAQONALES 


Moviemientos de 2 Q orden 

> 


> 


EXTRUSION 

INTRUSION 

INCLINACION 


Movimientos de 3 Q orden » torque 



1) Tip: Angulation mesiodistal 

-la information se encuentra en la ranura 

-se expresa desde el initio del tratamiento 


Andrews 

Roth 




Andrews 



2) Torque: 

- La information se encuentra en la base del bracket 

- Se expresa con alambres cuadrados y rectangulares 
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3) In- out: 

Grosor medido en la base del bracket en sentido 
antero posterior; para no hacer dobleces, es 
dedr, para compensar. 

4) Off- set: 

Inclination en la base del bracket, porque la pieza 
dentaria no es recta; asf de esta manera 
compensamos la curvatura de 1 Q y 2 Q molares. 


De acuerdo al material: 

^Brackets metalicos 
^Brackets plasticos 
Brackets ceramlcos 



• Brackets metalicos: 


o Es metalico 
o Es gemelo y pequeno 

o Base: trapezoidal, redondeada o de forma de 
diamante 

o Perfil bajo, angulos y aristas redondeados y pulidos 

o Ranura estandarizada: 0.018" x 0.030" o de 0.022' 
x 0.030" 

o Pre ajustados total o pardalmente 
o Torsion en la ranura o en la base 
o Aditamentos en caninos y premolares 
o Sendllo de identificar y colocar 
o Resistente a la deformadon y readable 




• Brackets plasticos: 


o Son de policarbonato, composite o fibra de 
vidrio 

o I deales para tratamientos cortos, de 
movimientos minimos y que no requieran 
fuerzas intensas 
o Baja efectividad biomecanica 
o Fractura de aletas y ranuras 
o Alta fticdon 

o Captadon de agua y pigmentos 
oTendenda al despegado 



Brackets reramicos: 


o SOn de alumina y zirconio: 
.monocristalino: zafiro 
.policristalino 
o Resisten las manchas 
o No cambian de color 
o Estables dimensionalmente 
o Desgastan dientes antagonistas 
oMas fragiles que los metalicos 
o Danan el esmalte al retirarlos 


o Alta fricdon 



• Brackets de baja friction: 

.Son brackets con extremos redondeados que permiten 
disminuir la friction, utilizar fuerzas mas livianas y asf 
obtener tratamientos biologicamente mas aceptables. 

VENTATAS: 

• Reduce el tiempo de tratamiento 

• Disminuyen las molestias para el padentes 

• Propone el uso de los alambres por largos periodos de 
tiempo 

• Reduce la necesidad de realizar extracdones 

• Disminuye el tiempo de sillon 

• Menor dependenda de cooperation del padente 

• Optimization biologica del movimiento dentario 

• Simplicadon de la tecnica 



Alctunos brackets baia friction: 


Brackets Easy Clip 


Brackets Crystal 3D 


Brackets Damon 


Brackets Synergy 


Brackets Carrier 




